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Algemeen Proefverslag Ringtest :

VERSLAG RESULTATEN RINGONDERZOEK 2009:

REFERENTIEMETHODE VOOR HET AANTONEN VAN TRICHINELLA-LARVEN IN VLEES: VERZAMELDIGESTIEMETHODE MET MAGNEETROERDER.

Het ringonderzoek 2009 vond plaats in week 48, 2009, volgens de geaccrediteerde procedure (ISO-43) Dierg-Pro-206: Organiseren van een ringtest voor detectie van Trichinen.
De erkende en momenteel niet-erkende laboratoria werden vooraf van deze ringtest op de hoogte gebracht via mail. Voorkeurdata voor het ontvangen van de stalen werden vooropgesteld (24 en 25 november 2009), en meestal ook gevolgd.

33 laboratoria namen effectief deel (NRLT inbegrepen).

Telefonische opvolging voor deelname was nodig voor de volgende laboratoria:  6, 19, 22, 24, 25, 27 en  29. Laboratorium SHA  (Mouscron) deelde ons mee dat zij niet deelnemen aan deze ringtest vermits zij momenteel aan het verhuizen zijn. Laboratorium 19 en 24 gaven telefonisch aan dat zij wensten deel te nemen, en hun pakket ringteststalen werd opgestuurd op hun voorkeursdag. Achteraf lieten beide laboratoria, na opvolging, weten dat zij momenteel geen analysen meer zelf uitvoeren, en toch niet deelnemen aan deze ringtest. 
Alle begeleidende documenten bij het pakket stalen werden vooraf doorgemaild naar de deelnemende laboratoria.

Elk pakket bestond uit 5 te onderzoeken bevroren stalen. Deze werden verpakt in isomodozen met een bevroren koelelement en droog ijs (-80°c) per pakket, en geleverd door DHL.

De stalen voor de interlaboratoriumtest Trichinella werden op maandag 23 november en op dinsdag 24 november 2009 verstuurd naar de deelnemende laboratoria. We verstuurden ook een pakket onder dezelfde condities naar onszelf (laboratorium 35). Op vraag van 1 laboratorium (laboratorium 21) verstuurden we hun pakket op maandag 30 november 2009. 
Alle pakketten, behalve één, zijn de dag na verzending toegekomen. Het pakket dat 2 dagen onderweg was, werd op maandag verstuurd, maar dankzij een opvolging vanuit het ITG werd dit probleem opgemerkt en werd het betrokken laboratorium (laboratorium 7) hiervan telefonisch verwittigd.  Dit pakket werd uiteindelijk woensdag, om 13u09 geleverd.  Vermits de stalen ontdooid waren bij aankomst, werd een nieuw pakket opgestuurd naar dit laboratorium op donderdag 26 november, welke het in goede conditie ontving de dag erna om 13u31.

De temperatuur bij aankomst diende geregistreerd te worden op de ontvangstfiche, welke de dag zelf terug gestuurd moest worden per fax  naar het NRLT.

Van de volgende laboratoria ontvingen wij hierover niet op dezelfde dag een bericht: 
Eén dag later: laboratoria 16, 23, 26 en 28. Twee dagen later ontvingen wij deze rapporten van laboratorium 20, een week later van laboratorium 14. Op 15 december ontvingen we dit rapport van laboratorium 5.
Naast de stalen bevatte elk pakket ook de volgende formulieren:

· Veiligheidsinstructies: Hoe omgaan met droog ijs

· Instructies bij het ringonderzoek

· Ontvangstfiche

· Resultaatfiche

· Evaluatieformulier

In de instructies werden de laboratoria verzocht de stalen te onderzoeken binnen de 5 dagen na ontvangst.

4 extra pakketen werden opgestuurd naar de volgende laboratoria: 

Laboratorium 1, vanwege het rapporteren van ontdooide coolpacks bij ontvangst (pakket 41)
Laboratorium 6, vanwege het rapporteren van ontdooide stalen bij ontvangst (pakket 43)
Laboratorium 7, vanwege het rapporteren van ontdooide stalen bij ontvangst (pakket 42)
Laboratorium 10, vanwege een fout tijdens de digestie van het laatste staal (telefonisch gerapporteerd aan Dr. L. Claes) (pakket 30)
Van de 32 deelnemende laboratoria rapporteerden 31 laboratoria hun resultaten op tijd, en gebruik makend van de resultaatfiche. Laboratorium 5 rapporteerde slechts op 15 december 2009.
Volgens de instructies dienden de laboratoria ook de originele resultaatfiche per post op te sturen naar het NRLT.  Deze originele resultaatfiches hebben we nog steeds niet ontvangen van laboratorium 13, 14, 25, 29 en 10 (pakket 30). 
De laboratoria dienen ook de door hen gerapporteerde resultaten, na ingave door het NRLT, per mail te bevestigen ter verificatie.

Met uitzondering van laboratorium 10 (pakket 30), wat zijn resultaten ter verificatie bevestigde; hebben dezelfde laboratoria, met name 13, 14, 25 en 29, de naar hen doorgemailde door hen gerapporteerde resultaten niet bevestigd.
Elk laboratorium kreeg een pakket met 5 stalen: twee hiervan waren negatief, drie stalen positief: respectievelijk gespiket met een ‘hoog aantal’ larven, een ‘medium’ aantal larven en een ‘laag aantal’ larven. De larven waren afgedood door diepvriezen van het staal gedurende minstens 3 weken aan 
<-18°C.

Resultaten van de 30 deelnemende erkende laboratoria:

 Allen rapporteerden hun resultaten via de resultaatfiche, met vermelding van het aantal teruggevonden larven. 
28 van de 30 erkende laboratoria behalen een correct resultaat.
Echter 

één laboratorium (laboratorium 1, pakket 41) vindt 1 positief staal niet terug. Van de 2 andere positieve stalen werden ook slechts 1 (3%) of 2 (10%) larven terug gevonden. 
In de algemene ringtest 2008 behaalde dit laboratorium een correct resultaat voor alle stalen, doch ook met zeer lage terugvindpercentages in de positieve stalen.

Eén laboratorium (laboratorium 26) rapporteert 1 negatief staal als positief (4 larven), en 1 positief staal als negatief.  
De stalen waren bevroren bij ontvangst (doch geen droog ijs aanwezig), en werden de dag erop en de daaropvolgende dag onderzocht. De resultaten werden ter verificatie teruggestuurd, en zowel de resultaten zelf als de identificatie van de stalen werd bevestigd door het laboratorium.
 In de algemene ringtest 2008 behaalde dit laboratorium een correct resultaat voor alle stalen, en rapporteerde toen uitstekende terugvindpercentages.

Resultaten van de 2 momenteel niet erkende laboratoria:

Laboratorium 10 (pakket 30) vindt alle stalen correct terug, en rapporteert goede terugvindpercentages

Laboratorium 22 (zij werken momenteel onder de vleugels van Chemiphar) vindt ook alle stalen correct terug en rapporteert ook goede terugvindpercentages.

Dr. L. Claes

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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LABORATOIRE NATIONAL DE REFERENCE POUR LA RECHERCHE DES TRICHINES
Prof. Dr  P. Dorny   tel: 03.247.63.94 

Dr L. Claes
tel: 03.247.62.71
 fax: 03.247.62.68          e-mail: lclaes@itg.be
e-mail: NRLT@itg.be
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